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У даній статті наведено результати експериментальної перевірки ефектив-
ності методу структурної ідентифікації на прикладі виділення кардіологіч-
них зубців і комплексів 12 стандартних відведень електрокардіограми 
(ЕКГ). При цьому показано, що якість класифікації невідомих об'єктів різ-
них відведень ЕКГ на задані класи за допомогою розробленого методу знач-
но краща, ніж при застосуванні евристичних алгоритмів.  
 
Електрокардіограма – це просторово-часовий сигнал, що відобра-
жає складний процес поширення хвилі збудження по серцю. При цьому 
процес деполяризації передсердь реєструється на ЕКГ у вигляді зубця P, 
процес деполяризації міокарда шлуночків – у вигляді комплексу QRS, 
період повного збудженням шлуночків – у вигляді сегмента RS-T (ізое-
лектрична лінія), процес швидкої кінцевої реполяризації шлуночків – у 
вигляді зубця T [1]. Під структурною ідентифікацією електрокардіогра-
ми розуміється виділення на фоні завад електрокардіологічних зубців і 
комплексів різних відведень ЕКГ [2]. 
Для перевірки ефективності методу структурної ідентифікації ква-
зіперіодичних сигналів був проведений порівняльний аналіз виділення 
інформативних фрагментів стандартних відведень ЕКГ за допомогою 
розробленого [3, 4, 5] методу та за допомогою евристичного алгоритму, 
реалізованого в медичній комп'ютерній діагностичній системі «DX-
Systems», що застосовується в Центральній клінічній лікарні № 5. Як 
критерій обрана величина F, що характеризує відсоток помилок класи-











,                                    (1) 
де    – кількість об'єктів шуканого класу 1 , що були віднесені до 
класу 2  (число помилок першого роду); 
  – кількість об'єктів класу 2 , що були віднесені до класу 1  
(число помилок другого роду); 
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  – дійсна кількість об'єктів шуканого класу 1 . 
Треба відзначити, що на квазіперіодичних сигналах (відведеннях 
ЕКГ), які досліджуються, спостерігався досить високий рівень шумів, а 
також сильні структурні перекручування в окремих періодах. Це пояс-
нюється особливостями реєстрації цих сигналів (рис. 1).  
 
Рис.1. Зашумлена ділянка стандартного відведення електрокардіограми 
 
З одного боку, наявність шумів зумовлена тим, що при проведенні 
експерименту використовувалися відведення ЕКГ, які передані по радіо-
каналу. З іншого боку, перекручування в сигнали, які реєструються, 
вносилися за рахунок того, що не завжди вдавалося забезпечити надій-
ний контакт датчиків портативного кардіографа при тривалому (від де-
кількох хвилин до декількох годин) моніторингові стану серцево-
судинної системи пацієнта. 
Для виділення кардіологічних зубців і комплексів відведень елект-
рокардіограми розробленим методом структурної ідентифікації квазіпе-
ріодичних сигналів використовувалися оптимальні параметри  функції 
диференціації відстаней та dP  розв’язувального правила, які отримані в 
результаті оптимізації даного методу (табл. 1). 
Результати якості класифікації, оціненої по (1), що отримані за до-
помогою реалізації розробленого методу структурної ідентифікації ква-
зіперіодичних сигналів і автоматизованої системи, в основі якої лежить 
евристичний алгоритм виділення кардіологічних зубців та комплексів 
різних відведень електрокардіограми, наведені в табл. 2. 
З аналізу даних, які наведені у табл. 2, видно, що найбільш стабіль-
не розпізнавання спостерігається для комплексу QRS, а найменше – для 
зубця P. При цьому у всіх випадках класифікація невідомих об'єктів на 
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задані класи виконується краще за допомогою розробленого методу 
структурної ідентифікації квазіперіодичних сигналів, ніж за допомогою 
евристичного алгоритму, який використовується в медичній комп'ютер-
ній діагностичній системі «DX-Systems». 
Таблиця 1 






P QRS T P QRS T 
I 
 0.27 0.1210-3 0.13 
V1 
 0.14 0.910-3 0.49 
Pd 0.57 0.56 0.53 Pd 0.72 0.59 0.47 
II 
 0.01 0.910-3 0.15 
V2 
 0.05 0.1210-2 0.18 
Pd 0.58 0.73 0.63 Pd 0.62 0.67 0.61 
III 
 0.15 0.1310-2 0.50 
V3 
 0.11 0.1710-3 0.05 
Pd 0.54 0.65 0.46 Pd 0.61 0.51 0.67 
aVL 
 0.005 0.510-3 0.14 
V4 
 0.20 0.1410-3 0.15 
Pd 0.77 0.59 0.63 Pd 0.57 0.61 0.62 
aVR 
 0.31 0.2910-3 0.52 
V5 
 0.011 0.1210-3 0.12 
Pd 0.72 0.58 0.62 Pd 0.67 0.66 0.64 
aVF 
 0.001 0.5410-2 0.003 
V6 
 0.14 0.5310-3 0.19 
Pd 0.61 0.71 0.68 Pd 0.58 0.63 0.61 
Таблиця 2 
Результати порівняння якості класифікації за допомогою розробленого 






P QRS T P QRS T 
I 
F 3.80 0 0.36 
V1 
F 2.71 0 0.18 
Fев 12.66 0.18 0.9 Fев 8.14 0 4.52 
II 
F 3.62 0 1.08 
V2 
F 2.89 0 0 
Fев 12.30 0 6.87 Fев 9.22 0 0.36 
III 
F 2.53 0 0.72 
V3 
F 0 0 0 
Fев 8.32 0.36 8.67 Fев 6.51 0 0 
aV
L 
F 3.07 0 0 
V4 
F 0 0 0 
Fев 11.03 0 2.71 Fев 5.06 0 0.18 
aV
R 
F 6.14 0 0.9 
V5 
F 3.98 0 0.90 
Fев 14.47 0 5.06 Fев 12.48 0.54 8.32 
aVF 
F 1.99 0.18 0.36 
V6 
F 0 0 0 
Fев 8.68 0.18 4.16 Fев 4.16 0 0 
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У табл. 2 величина F відповідає за якість класифікації за допомогою 
розробленого методу, а евF  – за допомогою евристичного алгоритму. 
У середньому помилка класифікації невідомих об'єктів за допомо-
гою розглянутого методу структурної ідентифікації склала близько 3%, 
тоді як за допомогою евристичного алгоритму – близько 10%.  
Таким чином, у випадку обробки сигналів з високим рівнем шумів 
якість класифікації невідомих об'єктів на задані класи за допомогою ро-
зробленого методу структурної ідентифікації квазіперіодичних сигналів 
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